
Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій 

ISSN 2219-9365   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 4’ 2014 7
 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТРОЛОГІЇ,  
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 
УДК 535.08; 681.7.08 

В.Т. КОНДРАТОВ 
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, г. Киев, 

А.А. КОРОГОД 
Киевский национальный университет технологий и дизайна 

 
ИЗБЫТОЧНАЯ ПИРОМЕТРИЯ: ИЗБЫТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

РАДИАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА, ОПИСЫВАЕМОЙ ПОЛИНОМОМ 3-ГО 

ПОРЯДКА 
 
Рассмотрен подход к решению задачи избыточных измерений температуры нагретых тел при функции 

преобразования измерительного канала, описываемой полиномом 3го порядка. Описана сущность предложенного 
метода,  его  недостатки  и  достоинства.  Проведен  анализ  погрешностей  описанного  метода  избыточных 
измерений  радиационной  температуры.  Показана  возможность  исключения  влияния  на  результат  измерений 
радиационной  температуры  постоянной  Стефана  –  Больцмана  и  параметров  нелинейной  функции 
преобразования.  Работа  представляет  интерес  для  магистров,  специалистов  и  ученых,  интересующихся 
измерениями радиационной температуры. 
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REDUNDANT PYROMETRY: REDUNDANT MEASUREMENTS OF RADIATING TEMPERATURE AT FUNCTION 
TRANSFORMATION OF THE MEASURING CHANNEL WHICH IS DESCRIBED BY THE POLYNOM OF 3 TH 

ORDER  
 
Abstract – In paper the definition of the theory of redundant measurements of radiating temperature is made, the subject of its 

researches is formulated. 
Lacks of pyrometers ЕОP93 and ЕОP66 and new generation of precision stationary pyrometers of series PD4 are described. 
The  problem  of  redundant measurements  of  the  radiating  temperature,  concerning  a  category  of measuring  problems with 

attributed to object of measurements by the mathematical model described by Stefan – Boltzmann law is considered. 
The  essence  of  the  offered method,  its  lacks  and  advantages  is  described.  The  analysis  of  errors  of  the  described method  of 

redundant measurements of radiating temperature is carried out.  
Possibility of an exception of influence on result of measurements of radiating temperature of  Stefan – Boltzmann 

constant is shown.  
Work is of interest for masters, experts and scientists, the interested measurements of radiating temperature. 
Keywords:  radiation  pyrometry,  methods  of  redundant  measurements,  radiating  temperature,  transformation 

function,      approximation, errors. 
 
Введение 
Следуя [1], можно утверждать, что теория избыточных измерений радиационной температуры — 

это система частных законов, принципов, методов, математических моделей, положений и условий, 
характеризующая новую стратегию измерений радиационной температуры при нелинейной и нестабильной 
функции преобразования сенсора или измерительного канала в целом, предлагающая новые пути линейного 
и нелинейного измерительного преобразования мощности потоков оптического излучения от нагретых тел и 
предсказывающая достижимые результаты по точности, чувствительности, быстродействию и 
метрологической надежности. 

Предметом исследований теории избыточных измерений радиационной температуры является: 
познание собственных законов строения, функционирования и развития; новая стратегия избыточных 
измерений радиационной температуры, ее приращений, температурных зависимостей и характеристик, а 
также характеристик метрологической надежности микропроцессорных пирометров с неизвестными, в 
общем случае, и нестабильными параметрами нелинейной функции преобразования измерительного канала, 
направленная на получение нового качества измерений и знаний о текущем состоянии измерительного 
канала, а также на развитие и становление избыточной пирометрии и соответствующей эталонной базы, 
развитие сенсоров и биосенсоров для определения радиационной температуры. 

Сердцевину теории избыточных измерений радиационной температуры составляют входящие в нее 
частные законы развития. Категории образуют каркас теории. Научные принципы, как основные исходные 
положения, составляют фундамент теории. На сегодняшний день существует достаточное количество работ 
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и патентов Украины, описывающие методы измерения радиационной температуры и технические решения 
радиационных пирометров [2]. 

На сегодняшний день задача повышения точности измерения радиационной температуры по-преж-
нему остается актуальной. Она лишь частично решена для сенсоров с линейной функцией преобразования 
(ФП). Практически все сенсоры и фотоприемники имеют нелинейную функцию преобразования, что 
ограничивает возможность использования прямых методов измерений в широком диапазоне значений 
температуры.  

Так, например, в работе [3] описан оптический пирометр полного излучения типа ЕОП-93, 
реализующий метод прямых измерений и содержащий оптическую систему, последовательно соединенные 
фотоприемник, усилитель и вольтметр. Данному пирометру присуща недостаточная точность измерения 
температуры, обусловленная нелинейностью ФП фотоприемника и нестабильностью ее параметров. В 
пирометре ЕОП-93 не учитывается влияние среды на интенсивность потока оптического излучения, 
излучаемого исследуемым объектом, что приводит к дополнительной погрешности измерения, пропускание 
потока оптического излучения слоем атмосферы на рабочем участке спектра, не исключается влияние 
запотевания и загрязнения стекол оптических элементов на результат измерений и т.д. В этой связи 
остаются не полностью исключенными погрешность от нелинейности функции преобразования, аддитивная 
и мультипликативная составляющие систематической погрешности, обусловленные влиянием внешних 
дестабилизирующих факторов, а также дополнительные погрешности.  

Взамен пирометров ЕОП-93 и ЕОП-66 были разработаны прецизионные стационарные пирометры 
серии ПД-4 [4, 5].  Они предназначены для высокоточных измерений и регулирования температуры твердых 
тел в диапазонах +800, …, + 2500°С. Согласно [4, 5], такой пирометр снабжен оптическим видоискателем и 
обеспечивает измерение температуры малых объектов, — диаметром до 2,5 мм (+900, ..., +1500°С) и 1,5 мм 
(+1500, …, 2500°С). Отмечается, что пирометр серии ПД-4 имеет высокоскоростной процессор, который 
обеспечивает обработку и передачу на ПЭВМ через интерфейс RS-232 до 100 измерений в секунду. 
Благодаря использованию высококачественной германиевой оптики и специальных инфракрасных фильтров 
пирометры данной серии работают в спектральном диапазоне 8...14 мкм, в котором поглощение ИК 
излучения атмосферой минимально. Оптическая система наведения позволяет наблюдать область измерения 
температуры на фоне объекта контроля.  

Недостатком пирометров серии ПД-4 является «точечные» измерения или измерения температуры 
малых объектов, а также работа на малых расстояниях, — до 1000 мм. Они не могут быть использованы для 
определения средней температуры расплава, например, стекломассы, площадь которой существенно 
больше, чем 2,5 мм. Перекрытие по диапазону температур составляет всего 1,67. В этой связи, по-прежнему 
актуальна задача разработки новых методов и цифровых пирометров, обеспечивающих высокоточное 
измерение температуры труднодоступных объектов в широком диапазоне температур. 

Объект исследований — процесс измерения температуры нагретых тел оптико-электронными 
методами. 

Предмет исследований — избыточные измерения температуры нагретых тел при нелинейной 
функции преобразования измерительного канала. 

Целью работы является разработка метода избыточных измерений и оценка его погрешности при 
функции преобразования измерительного канала с фотоприемником, описываемой  полиномом 3-го порядка. 

Результаты исследований  
Ниже  рассматривается задача избыточных измерений радиационной температуры, относящаяся к 

категории измерительных задач с приписываемой объекту измерений математической моделью, 
описываемой, в данном случае, законом Стефана – Больцмана [6]: 

4Фх хА Т  , (1)

где  cА А    ; А — коэффициент  использования потока оптического излучения от объекта; c — 

коэффициент пропускания потока оптического излучения слоем атмосферы на длине волны с ; 

85,6696 10   2 4Вт м К    —   постоянная Стефана – Больцмана; хТ [K] — измеряемая температура. 

Особенностью данной задач является определение действительного значения физической величины 
(температуры) ненаправленного действия через измерительное преобразование физических величины 
направленного действия (— потоков оптического излучения) благодаря существованию фундаментального 
закона (1). 

Бесконтактные измерения температуры нагретых тел с использованием методов избыточных 
измерений (МИИ) 1-го рода является весьма перспективным, поскольку обеспечивают автоматическое 
исключение систематических составляющих погрешности результата измерений, вызванных влиянием на 
него абсолютных значений параметров ФП измерительного канала и их отклонения от номинальных 
значений. При наличии случайных помех и наводок используются методы избыточных измерений II-го и III-
го родов [7]. 

Все МИИ отличаются от методов прямых измерений структурой математической модели и видом 
уравнений избыточных измерений. МИИ описываются не одной, а системой математических моделей. Как 
будет показано ниже, их структура и вид зависят от вида ФП измерительного канала, от числа выбранных 
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рядов физических величин, подлежащих измерительному преобразованию, а также от вида закономерных 
связей между размерами входных величин.  

Рассмотрим систему нелинейных уравнений величин, которая реализует МИИ при ФП 
измерительного канала, описываемой многочленом 3-й степени 

3 2
н н2 н1 лx x x xU S S S U            , (2)

где  нxU  — выходное напряжение измерительного канала; н2S , н1S , лS  — крутизна преобразования 

двух нелинейных и линейной составляющих ФП, значения которых меняются в результате действия 
внешних дестабилизирующих факторов [В/мВт], причем н2 н2 н2(1 )S S    , н1 н1 н1(1 )S S    , л л л(1 )S S    ; 

н2S , н1S , лS  — номинальная по значениям крутизна преобразования; н2 , н1  и л — относительные 

изменения параметров; Ф0 и ΔФ — нормированные по значению физические величины, [Вт]; U   — дрейф 
нуля с учетом аддитивной составляющей погрешности измерительного преобразования потоков 
оптического излучения, [В]. 

Для составления математических моделей и возможности их решения предложено использовать 
следующие четыре пары рядов входных величин 1Ф  и 2Ф , 3Ф  и 4Ф , 5Ф  и 6Ф , 7Ф  и 8Ф , размеры 

которых связаны между собой по законам арифметической прогрессии. При этом 0 01 Ф } {{Ф } { Ф }   , 

0 02 2Ф }{Ф } Ф }{ {k  , 0 03 Ф } {{Ф } { Ф }   , 0 04 2Ф }{Ф } Ф }{ {k  , 0 05{Ф } {Ф } {Ф } { Ф }i   , 

0 06 2Ф }{Ф } { { Ф }Ф } {i k   , 0 07{Ф } {Ф } {Ф } { Ф }i   , 0 08 2Ф }{Ф } { { Ф }Ф } {i k   , где 2 2k   — 

коэффициент пропорциональности.  
В данном случае система из восьми нелинейных уравнений величин примет вид: 

3 2
н1 н2 0 0 н1 0 0 л 0 0

3 2
н2 н2 0 2 0 н1 0 2 0 л 0 2 0

3 2
н3 н2 0 0 н1 0 0 л 0 0

3 2
н4 н2 0 2 0 н1 0 2 0 л 0 2
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( ) ( ) ( ) ,
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 (3)

где  нiU — напряжение в каждом i-м такте измерительного преобразования физических величин (i=1, 

…, 8); 2k  и 3k — коэффициенты пропорциональности ( 2 32, 3k k  ). 

Система (3) нелинейных уравнений величин описывает состояние измерительного канала в 
дискретные моменту времени поочередного измерительного преобразования мощностей потоков 
оптического излучения 1Ф , 2Ф , 3Ф , 4Ф , 5Ф , 6Ф , 7Ф  и 8Ф . 

Решение системы (3) нелинейных уравнений величин дает возможность получить уравнение 
избыточных измерений мощности информативного потока оптического излучения от объекта измерений, 
например, от расплава стекломассы, в виде:  

2
2 н8 н4 н7 н3 н7 н5 н3 н1

3 2 н7 н5 н8 н6

[( ) ( )] [( ) ( )]
Ф

[ ( ) ( )]i
k U U U U U U U U

k k U U U U

             


     
. (4)

Исследования показали, что уравнение измерений (4) описывает линейную зависимость результата 
измерений от мощности потока оптического излучения. Из (4) видно, что результат измерения мощности 
потока оптического излучения не зависит от значений параметров ( н2S , н1S , лS  и U  ) нелинейной ФП и 

их отклонений от номинальных значений.  
Подставляя (4) в аналитическое выражение закона Стефана – Больцмана (1), получим уравнение 

избыточных измерений действительного значения радиационной температуры хТ в виде: 

2
н7 н5 н3 н1 2 н8 н4 н7 н34 4

4
3 2 н5 н7 н6 н8

[( ) ( )] [( ) ( )]1

[ ( ) ( )]
x

x
U U U U k U U U U

T
A k k U U U UA

              
 

       
. (5)

Одновременно могут быть выведены уравнения избыточных измерений параметров многочлена 
третьей степени. Установлено, что решение системы (1) дает возможность дополнительно получить 
уравнения измерений параметров нелинейной ФП в виде: 

н8 н6 2 н7 н5
н2 2 3

3 2 0

( ) ( )

Ф

U U k U U
S

k k

      


, (6)

2 0 н4 н2 н 3 н 1 3 0 н8 н 6 2 н 7 н5
н1 2 3

3 2 0

Ф [( ) ( )] [( ) ( )]k U U U U k U U k U U
S

k k

                


, (7)
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2 2 2 2
2 0 н3 н1 2 0 0 н4 н2 н3 н1 3 0 0 2 н7 н5 н8 н6

л 2 2
3 2 0

Ф ( ) Ф Ф [( ) ( )] ( )[ ( ) ( )]k U U k U U U U k k U U U U
S

k k

                      


, (8)

Уравнение измерений смещения функции преобразования может быть определено из любого 
уравнения величин системы (3), например, из первого: 

3 2
н1 н2 0 0 н1 0 0 л 0 0( ) ( ) (Ф )U U S S S              . (9)

Подставляя в (9) уравнения измерений для н2S  (6), н1S (7) и лS (8),  окончательно получим: 

2
0 0 0 0 0 н8 н6 2 н7 н5 2 3 0 н3 н1

н1 2 2
2 0 0 0 н4 н2 н3 н13 2 0

(Ф ) Ф ( )[( ) ( )] ( )

Ф (Ф Ф )[( ) ( )].

U U k U U k k U U
U U

k U U U Uk k

                    
           

. (10)

Определение параметров (6), (7), (8) и (10) нелинейной ФП и отклонений их от значений 
номинальных в течение заданного календарного времени проведения измерений дают возможность 
прогнозировать метрологическую надежность средства измерения, реализующего МИИ, в текущие моменты 
времени его эксплуатации [8 – 10]. Прямые методы измерений такими возможностями не обладают.  

Новизна данного метода подтверждена декларационным патентом Украины [11]. 
При проведении расчетов был использован ППП Mathcad 2001 Professional. Значение коэффициента 

пропускания потока оптического излучения слоем атмосферы между объектом и фотоприемником было 
выбрано равным 0,95. Значение погрешности смещения параметров нелинейной ФП измерительного канала 
от номинального равно 0,01 В. Было установлено, что значение аддитивной составляющей погрешности 
измерительного преобразования мощности потока оптического излучения равно ад 1 мВ  , а значение 

погрешности воспроизведения нормированных по значению мощностей потоков оптического излучения 

0Ф 0,5 мВт  и Ф 0,1 мВт   равно 0
4

Ф 1·10 Вт  . Контролируемый поток оптического излучения 

изменялся в диапазоне значений мощностей от Ф 1мкВтх   до Ф 1мВтх  . Коэффициент использования 

потока оптического излучения от объекта измерений установлен равным 96,743·10А   .  
Для описанного выше МИИ был проведен расчет действительного значения температуры при 

номинальных значениях параметров нелинейной ФП. Полученные результаты сведены в табл. 1. Как видно 
из табл.1, действующие значения температуры мииТ , определенные, согласно описанного метода 

избыточных измерений, соответствуют действующим значениям температуры дТ  исследуемого объекта, 

т.к. отличаются только в четвертом знаке. 
 

Таблица 1 
Результаты измерений температуры 

Фх, Вт 1·10-6 6·10-5 1,78·10-4 4,73·10-4 5,91·10-4 8,86·10-4 10·10-4 
Тмии , К 229,078 637,560 836,725 1068,313 1129,484 1249,803 1289,485 
Тд , К 229,078 637,560 836,725 1068,313 1129,484 1249,803 1289,485 

 
Исследования показали, что при ФП измерительного канала, описываемой полиномом 3-го порядка, 

отклонения значений параметров S'н2,  S'н1, S'л нелинейной ФП от номинальных значений не влияют на 
результат избыточных измерений.  

Благодаря временному разделению каналов исключается влияние запотевания и загрязнения стекол 
оптических элементов на результат измерений, поскольку они в одинаковой степени ослабляют поток 
оптического излучения в каждом такте измерительного преобразования входных потоков оптического 
излучения.  

Известно, что относительная методическая погрешность м  рассчитывается по аналитическому 

выражению 

м мии д д( ) 100%Т Т Т     (10)

При подстановке данных из таблицы 1 в  (5), получим значение погрешности измерения 
радиационной температуры не превышающей 0,0010К.  

Исследовано влияние на результат измерений температуры действительного значения мощности 
образцовых потоков оптического излучения с учетом погрешности их воспроизведения. Установлено, что 
при уменьшении мощности потоков оптического излучения 0 0Ф и Ф  с 0,5 мВт  до 0,5 мкВт , и с 0,1 мВт  

до 0,1 мкВт , соответственно, а также погрешности воспроизведения ±∆0 потоков оптического излучения с 
41·10 Вт  до 0,1 мкВт , приводит к увеличению методической погрешности (см. табл. 2). 

Подтвержден тот факт, что результат избыточных измерений радиационной температуры не зависит 
от значений параметров нелинейной ФП и отклонений их от номинальных значений, а зависит только от 
погрешности воспроизведения нормированных по значению потоков оптического излучения. 
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Таблица 2 
Ф ,Втх  1·10-6 6·10-5 1,78·10-4 4,73·10-4 5,91·10-4 8,86·10-4 1·10-3 

мии ,КТ  229,078 637,560 836,733 1068,316 1129,492 1249,807 1289,478 

д К,Т  229,078 637,560 836,725 1068,313 1129,484 1249,803 1289,485 

м , % 2,28·10-5 2,28·10-5 0,00025 0,00032 0,00078 0,00032 0,00059 

 
Как видно из уравнений избыточных измерений (4), результат измерения радиационной 

температуры зависит от коэффициента пропорциональности 41 A , т.е. от коэффициента использования 

потока оптического излучения от объекта — cА А    , зависящего, в свою очередь, от коэффициент 

c пропускания этого потока слоем атмосферы, и от постоянной 85,6696 10   . Указанный коэффициент 

может быть учтен при проведении калибровки, т.е. при избыточных измерениях нормированной по 
значению температуры 01T при тех же условиях окружающей среды. На практике в качестве температуры 

01T могут быть использованы известных реперные точки температурной зависимости вязкости исследуемого 

расплава стекломассы. Значение выбранной реперной точки должно быть известно с высокой точностью. На 

основании закона Стефана – Больцмана [1] получим, что 4
01 01T A   , а 

4 4
01 011 ФА Т  , (11)

где значение мощности потока оптического излучения 01Ф определяется с высокой точностью тем же 

методом избыточных измерений. При этом уравнение избыточных измерений мощности потока оптического 
излучения имеет вид:   

2
2 н8 н6 н7 н3 н7 н5 н3 н1

01
3 2 н7 н5 н8 н6

[( ) ( )] [( ) ( )]
Ф

[ ( ) ( )]

k U U U U U U U U

k k U U U U

             


     
, (12)

где  нiU — напряжения на выходе измерительного канала в каждом i-том такте измерений (i = 1, …, 8).  

Подставляя (11) в (5), окончательно получим уравнение избыточных измерений в виде: 

4 401
01

Ф

Ф
x х

xT Т
A


 


. (13)

На основе уравнения измерений (13), можно констатировать, что методы избыточных измерений 
обеспечивают повышение точности избыточных измерений радиационной температуры и расширение снизу 
и сверху диапазона измеряемых значений температур за счет исключения влияния на результат измерений 
параметров, характеризующих качество окружающей среды, и текущих значений параметров нелинейной 
функции преобразования. Все это отличает методы избыточных измерений от прямых методов измерений. 

 
Выводы 

Дано определение понятию «теория избыточных измерений радиационной температуры», 
сформулирован предмет ее исследований. 

Указаны основные недостатки пирометров ЕОП-93 и ЕОП-66 и нового поколения прецизионных 
стационарных пирометров серии ПД-4. 

Рассмотрена задача избыточных измерений радиационной температуры, относящаяся к категории 
измерительных задач с приписываемой объекту измерений математической моделью, описываемой, 
например, законом Стефана – Больцмана. 

Описан частный случай бесконтактного измерения температуры нагретых тел методом избыточных 
измерений (МИИ) 1-го рода. Показано, что данные методы являются весьма перспективным, поскольку 
обеспечивают автоматическое исключение систематических составляющих погрешности результата измере-
ний, обусловленных влиянием на него абсолютных значений параметров ФП измерительного канала и их 
отклонений от номинальных значений. При наличии случайных помех и наводок рекомендовано исполь-
зовать методы избыточных измерений II-го и III-го родов.   

Приведены математические модели метода избыточных измерений: система нелинейных уравнений 
величин, система уравнений избыточных измерений мощности потоков оптического излучения, 
радиационной температуры и параметров нелинейной функции преобразования измерительного канала. 
Отмечены преиму-щества данного метода перед методами прямых измерений. Новизна данного метода 
избыточных измерений подтверждена декларационным патентом Украины. 

Оценка методической погрешности показала, что по отношению к методам прямых измерений 
достигается повышение точности избыточных измерений более, чем на порядок, причем во всем диапазоне 
мощностей входных потоков оптического излучения, который ограничивается видом нелинейной функцией 
преобразования измерительного канала и возможностями высокоточного аналого-цифрового 
преобразования выходных напряжений измерительного канала. 

 Показана возможность исключения влияния на результат избыточных измерений радиационной 

температуры коэффициента пропорциональности 41 A . Это достигается путем дополнительных 
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избыточных измерениях нормированной по значению температуры 01T при тех же условиях окружающей 

среды.   
Констатируется, что результат избыточных измерений радиационной температуры зависит от 

погрешности воспроизведения нормированных по значению потоков оптического излучения 0 0Ф и Ф .  

Полученные результаты подтверждают высокую эффективность методов избыточных измерений.  
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